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AUSGANGSLAGE
Indikationen zur Kolposkopie sind auffällige 
Befunde im Gebärmutterhalskrebs-Screening.  
Ziel ist die frühzeitige Erkennung und Behandlung 
von schwergradigen Gebärmutterhalskrebs-
Vorstufen und somit die Verhinderung 
invasiver Karzinome. Hierfür ist ein Kolposkop 
mit einer hervorragenden Optik, prägnanter 
Auflösung, detailgenauer Vergrößerung und 
einem kontrastreichen Grünfilter notwendig. 
Dies ermöglicht der oder dem geübten 
Untersuchenden die sichere Erkennung von 
schwergradigen Veränderungen wie z. B. „atypische 
Gefäße“, „grobes Mosaik“ und „grobe Punktierung“. 
Die Kapillarzeichen „Mosaik und Punktierung“ sind 
in ihrer jeweiligen Ausprägung indirekte Zeichen 
eines hohen Proliferationsdrucks im Epithel und 
entstehen durch Stauung des Blutflusses in den 
Kapillaren der Mukosa. Die atypischen Gefäße 
per se zeigen sich am häufigsten in Bereichen 
invasiver Karzinome, selten können sie auch bei 
einer Zervikalen Intraepithelialen Neoplasie (CIN 
III) gesehen werden. Um diese atypischen Gefäße
bzw. auch die aufgeführten Kapillarzeichen gut zu
erkennen, benötigt die oder der Untersuchende
einen Grünfilter mit möglichst hohem Kontrast
der Gefäße zur Mukosa. Das gelingt am besten,
wenn das Spektrum des für die Kolposkopie

AUFBAU UND DURCHFÜHRUNG DER 
BEOBACHTUNG
Der neu entwickelte Haemoglobin-Absorption-
Spectral-Imaging-(H.A.S.I.-)Filter berücksichtigt 
beide der genannten Absorptionsmaxima. 
Erste Ergebnisse im Sinne „eines ersten Blicks“ 
durch diesen Filter sind bereits dokumentiert 
und ausgewertet. Eine systematische Studie 
auf der Basis ausreichend großer Fallzahlen 
ist in Vorbereitung. Für die erste Auswertung 
einer optimierten Stichprobe wurden 
Patientinnen prospektiv mit dem Studien-
Kolposkop „ATMOS i View COLPO“ untersucht, 
das unter anderem den H.A.S.I.-Filter enthält 
und mit speziellem, patentiertem LED-Licht 
arbeitet. Bei diesen Patientinnen war eine 
Abklärungskolposkopie auf Grund auffälliger 
Befunde im Gebärmutterhalskrebs-Screening 
indiziert. Im verwendeten Kolposkop wurde ein 

AUSWERTUNG DES H.A.S.I.-FILTERS
Bei dieser Erstauswertung hat sich die 
Arbeitshypothese bestätigt, dass der H.A.S.I.-
Filter in Kombination mit speziellem LED-Licht 
im Vergleich zum bisher in der Koloskopie 
verwendeten konventionellen Grünfilter 
Gefäßveränderungen um ca. 20 Prozent 
kontrastreicher abbilden kann. Die Gefäße 
in und auf der Mukosa werden deutlicher 
dargestellt. Ein guter Kontrast trägt dazu bei, 

FAZIT UND AUSBLICK
Bei den ersten Blicken durch den H.A.S.I.-Filter  
hat sich die Vermutung bestätigt, dass er im 
Vergleich mit herkömmlichen Filtern zu einer 
deutlichen Kontraststeigerung führt:  
Im Vergleich zum konventionellen Grünfilter zeigt 
der H.A.S.I.-Filter eine im Mittel um 20 Prozent 
bessere Kontrastierung von Gefäßveränderungen. 
Diese These muss nun in einer prospektiven 
Evaluation erhärtet werden.

verwendeten Lichts dem Absorptions- bzw. 
Extinktions-Spektrum der hervorzuhebenden 
Gefäße angepasst ist – in diesem Fall vor allem 
dem Hämoglobin und seinen Derivaten. Die bisher 
verwendeten Grünfilter erhöhten diesen Kontrast 
recht gut im Bereich der Halogenbeleuchtung. 
Aber nach Einführung der LED-Beleuchtung 
lassen sich mehrere Absorptionsmaxima 
verstärken. Denn Hämoglobin hat nicht nur ein 
Absorptionsmaximum bei circa 550 Nanometern, 
also im grünen Wellenlängen-Bereich, sondern 
auch im blauen Bereich bei etwa 450 Nanometern. 
Ausgangspunkt für die Entwicklung eines neuen 
Filters war, ihn an beide Absorptionsmaxima 
anzupassen und zu ermitteln, ob sich damit der 
Kontrast erhöhen lässt.

konventioneller Grünfilter und anschließend 
der H.A.S.I.-Filter eingesetzt und die Bilder 
miteinander verglichen. Die Untersuchungen 
wurden von einer Gynäkologin und einem 
Gynäkologen durchgeführt, die beide seit 
mehreren Jahren das Kolposkopiediplom 
besitzen. Die auffälligen Areale wurden auf 
Kolpofotogrammen (Nativbild, konventioneller 
Grün filter, H.A.S.I.-Filter, Essigbild) dokumentiert 
und der Kontrast anschließend mathematisch 
ausgewertet. Ein Computerprogramm erfasste 
für jedes Pixel eines Bildes die Farbwerte in 
den Bereichen Rot, Grün und Blau. Anhand der 
Farbdifferenzen zu benachbarten Pixeln konnten 
in mehreren Messarealen, die im Bild durch 
Gefäßveränderungen auffielen, der rechnerische 
Kontrast ermittelt werden.

dass atypische Gefäße und die Kapillarzeichen 
„grobes Mosaik“ und „grobe Punktierung“ durch 
geübte Untersuchende besser erkannt werden 
können, da sie prägnanter zur Abbildung gelangen. 
Bereits vor der Essigsäureprobe kann man somit 
Areale grober Veränderungen darstellen und 
ggf. hier gezielt einen Abstrich durchführen, 
bevor Essigsäure einwirken und die zytologische 
Auswertung beeinflussen kann.
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DER H.A.S.I.-FILTER 
(„HAEMOGLOBIN ABSORPTION SPECTRAL IMAGING“)

• H.A.S.I. steigert den Kontrast von Gefäßen zur Mukosa
• Eine bessere Kontrastierung ermöglicht eine bessere Erkennung von Gefäßveränderungen
und Kapillarzeichen

32 ATMOS  –  Exactly what I need

Тольятти (8482)63-91-07

Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Алматы (7273)495-231

Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13

Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(7172)727-132 Киргизия +996(312)96-26-47 

https://atmosmed.nt-rt.ru || aem@nt-rt.ru

https://atmosmed.nt-rt.ru
mailto:aem@nt-rt.ru



